
 

Приложение № 6 
 

Табель оснащения лечебно-профилактического учреждения 

акушерского профиля и машин скорой медицинской помощи для 

проведения первичной реанимации новорожденного 

 

1. Оснащение машины скорой и неотложной медицинской помощи для 

проведения первичной реанимации новорожденного: 

- источник медицинского кислорода; 

- баллончик или катетер для санации верхних дыхательных путей; 

- саморасправляющийся мешок; 

- неонатальная лицевая маска; 

- стерильные перчатки; 

- сухие чистые пеленки; 

- пластиковый пакет или специальная термосберегающая пленка; 

- стерильные ножницы; 

- зажимы для пуповины; 

 - лейкопластырь шириной 1.0-1.5 см; 

- фонендоскоп; 

- спиртовые тампоны, лучше в индивидуальной упаковке; 

- ларингоскоп с прямыми клинками № 0 (для недоношенных) и            

№ 1 (для доношенных); 

- запасные лампочки и элементы питания для ларингоскопа; 

- вакуумаспиратор (электроотсос или механический отсос); 

- мекониальный аспиратор или Т-коннектор для аспирации мекония из 

трахеи. 

2. Оснащение  родильного зала медицинских учреждений акушерского 

профиля: 

2.1.  Оборудование для согревания ребенка: 

- источник лучистого тепла (отдельный или в составе реанимационного 

стола);  



 

- для глубоко недоношенных детей – пластиковый пакет или специальная 

термосберегающая пленка. 

2.2.  Оборудование для санации верхних дыхательных путей: 

- баллончик или катетер; 

- катетеры для отсасывания 5 Fr (или 6 Fr), 8 Fr и 10 Fr (отечественные 

№№ 6, 8, 10); 

- желудочные зонды № 8; 

- тройники; 

- вакуумаспиратор (электро- или механический отсос); 

- мекониальный аспиратор или Т-коннектор для аспирации мекония из 

трахеи; 

2.3. Оборудование для интубации трахеи и проведения ИВЛ: 

- источник кислорода;  

- источник медицинского воздуха; 

 - ротаметр;  

- смеситель воздушно-газовой смеси; 

- увлажнитель; 

- соединительные кислородные трубки; 

- саморасправляющийся мешок с клапаном постоянного давления в конце 

выдоха и манометром; 

- лицевые маски трех размеров (лучше с мягким обтуратором); 

- аппарат для механической ИВЛ с опцией СРАР и кислородным 

смесителем; * 

____________________________________________________________ 
При отсутствии центрального источника медицинского воздуха в родильном зале 

необходимо использовать мобильный воздушный компрессор или же использовать 

аппарат ИВЛ со встроенным воздушным компрессором (турбиной). 
 

 

 

 

 



 

- контуры для проведения NCPAP; 

- назальные канюли 3 размеров (S, M, L); 

- шапочки для крепления контура NCPAP; 

- ларингоскоп с прямыми клинками № 0 (для недоношенных) и № 1            

(для доношенных); 

- запасные лампочки и элементы питания для ларингоскопа; 

- эндотрахеальные трубки размером 2.5, 3.0, 3.5, 4.0; 

- проводник (стилет) для эндотрахеальной трубки (не обязательно). 

2.4 Медикаменты: 

- адреналина гидрохлорид 0,1%; 

- раствор натрия хлорида 0,9%; 

- гидрокарбонат натрия 4%; 

- стерильная вода для инъекций. 

     2.5 Инструментарий для введения медикаментов: 

- шприцы объемом 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 

- иглы диаметром 25G, 21G, 18G; 

- пупочные катетеры (импортные - №№ 3.5-4Fr, 5-6Fr;            

отечественные - №№ 6, 8); 

- спиртовые тампоны; 

2.6. Другое оборудование: 

- фонендоскоп; 

- часы с секундной стрелкой или Апгар-таймер; 

- стерильные перчатки; 

- стерильные пеленки; 

- пластиковый пакет или специальная термосберегающая пленка 

- ножницы; 

 - лейкопластырь шириной 1.0-1.5 см. 

3. Дополнительное оснащение  родильного зала перинатальных центров и 

акушерских учреждений, имеющих в структуре  отделения  реанимации и 

интенсивной терапии для новорожденных:  

- пульсоксиметр;  

- капнограф. 


